ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: 
Προμήθεια μιας μηχανής laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκής προέλευσης καθώς και τα απαιτούμενα αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο χρόνια , για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
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	Μηχανή laser
	
	
	

	1. 
	Μηχανή Laser με πηγή CO2 100 Watt Ευρωπαϊκής προέλευσης 
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	2. 
	Σύστημα κίνησης με σερβομηχανισμούς
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	3. 
	Επιφάνεια εργασίας:    90Χ130 εκατοστά.
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	4. 
	Δυνατότητα διαχείρισης  αντικειμένων  ύψους τουλάχιστον 20  εκατοστών
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	5. 
	Ακρίβεια κοπής: ±0,1 χιλιοστό
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	6. 
	Ταχύτητα κοπής τουλάχιστον  800  χιλιοστών/δευτερόλεπτο.
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	7. 
	Τραπέζι εργασίας ρυθμιζόμενο καθ ύψος
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	Δυνατότητα χρήσης φακών διαφορετικής  εστιακής απόστασης
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	Σύστημα αναρρόφησης και καθαρισμού αερίων κοπής
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	Ενσωματωμένο κομπρεσέρ αέρος
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	Ενσωματωμένος ψύκτης νερού για την πηγή laser με σύστημα ασφαλείας
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	Δυνατότητα χάραξης κυλινδρικών αντικειμένων (rotary system)
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	13. 
	Επαγγελματικό λογισμικό χρήσης της συσκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, με δυνατότητα εισαγωγής αρχείων από Corel, Adobe Illustrator, κα.
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	1 επιπλέον φακός 63mm 
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	1 επιπλέον σετ καθρεπτών 
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	16. 
	10 υποστρώματα 60εκ. X 120εκ. τουλάχιστον για την βελτιστοποίηση της ποιότητας κοπής ακριλικών υλικών.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Όλες οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο και να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2.  Εγγύηση λειτουργίας 2 ετών η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 προληπτικές επισκέψεις για καθαρισμό δίχως καμία άλλη επιβάρυνση όπως οδοιπορικά, διαμονή, κ.λπ.. Η εγγύηση να περιλαμβάνει την λειτουργία της πηγής λέιζερ. 
3. Τα όργανα να προσφέρονται πλήρη και έτοιμα για λειτουργία 
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία στον τόπο παράδοσης. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης δύο μήνες από την παραγγελία.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό με σεμινάριο τουλάχιστον 10 ωρών  που διαρκέσει 2 ημέρες.
6. Ο προμηθευτής να διαθέτει ικανότητα τεχνικής υποστήριξης του οργάνου
7. Να φέρει σήμανση CE Mark όπου απαιτείται.




	
	
	

	
	
	



